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N.B. Le tensioni sono rilevate con analizzatore da 10 kii/V con 220 Vca di rete. 
E' ammessa una tolleranza +15% sui valori segnati. 


SCHEMA ELETTRICO OSCILLOSCOPIO TV 2 


HI- 630 VI 
HI- 1300/1500VI 










































TAV. I 

































_fito massa 

al pannello posherior 



L TUBO VIPLA 
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SCHEMA PRATICO DELL'OSCILLOSCOPIO (1 a PARTE) 
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